
EV1000A固有の警告と注意（補足または注意喚起）
重要：エドワーズライフサイエンスが提供する電源コードを必ず使用してください。

感電または発火の危険があります！ EV1000 モニター、
Databox、 ケーブル、 電源コネクターなどの電子機器
が、 液体に触れないようにしてください。 以下を確認して
ください ：

•　   IV バッグや他の液体を設置する際は、 電子機器が液体に
  　   さらされる可能性のある場所を避けて設置してください。

•　   電子機器を、 洗浄液や他の液体に絶対に浸漬しないで
  　   ください。 電子機器が液体に触れた場合は、 プラット
  　   フォームを操作しないでください。 ただちに電源を切
  　   り、 貴施設のバイオメディカル部門、 またはエドワーズ

の担当者にご連絡ください。

テクニカルサポート
製品に関するお問い合わせは下記の電話番号にお願い致し
ます。 顧客窓口センター
電話番号： .....................................................+81 (0) 36895 0301

電源ケーブルのプラグ末端を清掃しないでください。 液体
などの導電性材料により電気的接点にショートが発生し
て、 発煙、 スパーク、 または火災の原因となる可能性があり
ます。 A Cインレットの内部および周囲のすべての表面は、
乾燥状態を保ってください。

電源ケーブルが外れる原因となりますので、 電源アダプタ
ーから電源ケーブルを過度な力で引っ張らないでくださ
い。 電源ケーブルが外れた場合は、 電源ケーブルをカバー
付き電源アダプターに押し込み、 再接続してください。

モニターを接続する場合には付属の電源アダプターブラケ
ットを使用して、 矢印が上向きとなるように電源アダプタ
ーを正しい位置に取り付けてください。

IPX1耐水を確保するため、 モニターおよび電源アダプター
は垂直に設置してください。 装置の向きが正しくない場
合、 発煙、 スパーク、 または火災の原因となる可能性があり
ます。
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図1：正しい向きに取り付けられた電源アダプター。 図2：正しい向きに取り付けられたカバー付き電源アダプター。
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